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1. INDICE

2. INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo rollator Breeze. Il rollator Breeze 
è una creazione rivoluzionaria di Access Vital di Hamar, Norvegia. Breeze 
è leggero e slanciato, moderno ed elegante. Il rollator è studiato per aiutare 
l’utente in tutta una serie di mansioni quotidiane, come camminare e fare 
shopping.

Noi di Access riteniamo che tutti debbano essere in grado poter stare all’aria 
aperta e di potersi muovere sia nei luoghi pubblici che a casa con la libertà 
data da una maggiore mobilità.

I nostri prodotti hanno una funzionalità eccezionale, pur con un aspetto mod-
erno e non stigmatizzante come supporto per la mobilità.
Breeze è adatto per l’uso quotidiano sia all’aperto che in ambienti chiusi. 
È facilmente regolabile e portatile ed ha tre altezze del sedile.

Tutti i rollator Breeze sono prodotti nel rispetto dei più alti standard qualitativi 
e sono marchiati CE come dispositivi medicali. Il rollator Breeze è un prodotto 
robusto ma dall’aspetto piacevole grazie al suo design scandinavo e, allo 
stesso tempo, è un compagno affidabile e con un buon rapporto qualità-prez-
zo per aiutare chi ha necessità speciali di mobilità.

ITALIANO
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3. DESCRIZIONE DELLE PARTI

IMPUGNATURA

LEVA DEL FRENO

REGOLATORE AL-
TEZZA IMPUGNATURA

SEDILE

IMPUGNATURA 
PIEGHEVOLE

RUOTA ANTERIORE

4. CURA E MANUTENZIONE

• Il rollator deve essere usato solo come supporto per la mobilità.
• Accertarsi che il rollator sia mantenuto pulito. Il rollator può essere pulito con   	
  un panno o una spugna e un detergente neutro, oppure con un dispositivo di    	
  lavaggio a pressione o con un tubo da giardino.
• Controllare regolarmente le parti mobili (ad es. ruote e regolatori di altezza)
• Accertarsi che i freni azionati mediante cavo sull’impugnatura siano stati   	
  regolati correttamente (vedere la sezione FUNZIONAMENTO).
• Tutti i dispositivi di fissaggio (viti, dadi e bulloni) devono essere controllati 	
  regolarmente perché siano ben stretti.
• Rivolgersi solo ad un rivenditore autorizzato per la manutenzione o la 	 	
  riparazione del rollator Breeze.
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5.	 REGOLAZIONI PER IL COMFORT

Regolazione dell’altezza delle impugnature
Per regolare l’altezza delle impugnature, es-
trarre l’apposito regolatore mentre si riposiziona 
l’impugnatura. Una volta scelta l’altezza corretta, las-
ciare il regolatore e spingere in basso l’impugnatura 
in modo da bloccarla in posizione.
Ripetere la procedura per l’altra impugnatura.

Regolazione dell’altezza del sedile
Per regolare l’altezza del sedile, spingere verso 
l’interno entrambe le linguette di blocco e spingere il 
sedile verso l’esterno delle scanalature. Regolare il 
sedile all’altezza desiderata e tirarlo fino a bloccarlo 
con le apposite linguette.

6. MONTAGGIO E TRASPORTO
• Il rollator Breeze viene fornito completamente 

montato e pronto per l’uso. Non sono neces-
sari utensili.

• Per piegare Breeze per trasportarlo o riporlo, 
tirare verso l’alto l’impugnatura pieghevole 
sollevando contemporaneamente il rollator 
mediante l’impugnatura del sedile. Breeze si 
bloccherà in posizione piegata, come illus-
trato nella foto a sinistra.

• Per aprire Breeze, tirare verso l’alto 
l’impugnatura pieghevole fino a far ruotare le 
gambe posteriori.

Spingere verso il basso le impugnature per 
bloccare Breeze in posizione aperta, pronto 
per l’uso.

• Fare attenzione quando si solleva il rollator 
per estrarlo o riporlo nel bagagliaio dell’auto.
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7. SICUREZZA PERSONALE

8. FUNZIONAMENTO

Cestino
Il comodo cestino per la spesa si aggancia sulla parte 
anteriore	del	sedile	del	rollator	Breeze.	Il	cestino	può	
portare un peso massimo di 10 kg.

Ostacoli
Il rollator è dotato di grandi ruote anteriori e di una 
pedana	per	affrontare	ostacoli	larghi	(come	il	bordo	di	
un	marciapiede).	Spingere	verso	il	basso	la	pedana	
con il piede e tirare contemporaneamente le impug-
nature per sollevare le ruote anteriori e affrontare 
l’ostacolo.

•	Per	garantire	salute	e	sicurezza,	accertarsi	di	mantenere	una	buona	postura		
 e di tenere il rollator in modo da poter utilizzare facilmente i freni.
•	Conservare	il	rollator	in	un	ambiente	sicuro.
•	Aprire	completamente	il	rollator	fi	no	a	bloccarlo	in	posizione,	prima	dell’uso.
•	Rischio	di	schiacciamento:	non	mettere	le	dita	o	le	mani	nella	cerniera	del		
 rollator Breeze quando lo si piega o lo si apre.
•	Accertarsi	che	le	ruote	siano	stabili	e	bene	a	terra,	prima	dell’uso.
•	Accertarsi	che	i	freni	siano	regolati	correttamente	e	testati	prima	dell’uso.
•	Accertarsi	che	il	sedile	sia	bloccato	in	posizione	prima	di	sedersi.
•	Sedersi	sempre	al	centro	del	sedile,	regolandolo	in	modo	da	poggiare	i	piedi		
 a terra.
•	Tenere	sempre	bloccati	i	freni	di	parcheggio	prima	di	sedersi.
•	Non	sedersi	mai	sul	rollator	quando	è	piegato	per	essere	riposto.
•	Non	mettersi	mai	in	piedi	sul	rollator,	né	usarlo	come	gradino.
•	Non	trasportare	persone	sul	sedile	del	rollator.
•	Fare	attenzione	quando	si	solleva	e	si	trasporta	il	rollator.
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Freni
I freni sono una caratteristica studiata specificatamente ed essenziale del 
rollator Breeze. Non ci sono cavi dei freni esposti e il sistema brevettato è più 
sicuro e richiede meno manutenzione rispetto ad altre soluzioni.
Per usare i freni basta tirare l’apposita leva verso l’impugnatura.
È sufficiente una leggera pressione e i freni possono essere regolati con una 
resistenza variabile.
Per bloccare i freni (e attivare i freni di parcheggio) basta spingere verso il 
basso la leva fino a bloccarla.
Per bloccare i freni, tirare verso l’alto la leva, che scatterà in posizione 
neutra.

Manutenzione dei freni
La regolazione dei freni deve essere controllata prima di usare il rollator 
Breeze. La funzionalità dei freni deve essere controllata periodicamente per 
mantenerli in perfetta efficienza, a causa della normale usura delle parti fre-
nanti e delle ruote dovuta all’uso.
C’è una comoda vite di regolazione (a testa esago-
nale) dietro al profilo della gamba posteriore (vedere 
l’immagine a destra), appena sopra la ruota anteriore. 
Regolare la vite in modo che il braccio del freno sia 
a circa 3 mm dalla ruota. Ruotando la vite all’interno 
(verso destra) si aumenta la distanza dalla ruota, 
ruotandola verso l’esterno (a sinistra) si aumenta.

Frenata normale Freni di 
parcheggio
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9. DATI TECNICI

Tipo 					    Breeze
Peso massimo utente 			   125kg 
Altezza della maniglia			   77-95cm 
Misure di spinta			   48-62cm 
Dimensioni in cm			   60 x 82cm
Dimensioni da chiuso 			   60 x 29 x 96cm
Peso 					    7 kg 
Materiale 	 		 	 	 Alluminio e plastica rinforzata in fibra
Pulizia					    Detergente o lavaggio ad alta 
					    pressione

10. ACCESSORY

Potete dotare il vostro rollator Breeze di numerosi accessori in base 
alle vostre esigenze particolari. Contattate il vostro rivenditore per 
saperne il costo e la disponibilità.

	
	 	 • Supporto lombare
	

	 	 • Portabastone 
	
	
	 	
	 	 • Vassoio (Max 3 kg)

	 	 • Borsa aggiuntiva Case Logic
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